Centro Saude

Curso: Farmacia

Titulo:  Estudo da estabilidade das solugées volumétricas utilizadas para controle de qualidade de farmacos

Autor(es) Rosilene Linhares Dutra*; Patricia Gasperi; Marcio Fritzen
E-mail para contato: rosilene_dutra@hotmail.com IES: FESSC
Palavra(s) Chave(s): Analise; Controle de Qualidade; Solugdo

RESUMO
No Brasil, para que uma industria de medicamento possa produzir uma linha farmacéutica com seguranca e qualidade, ela deve atender as
exigéncias da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria. A industria farmacéutica, por ser a maior responsavel pela produgdo de medicamentos e
outros produtos ligados a saide humana, vem crescendo e representando um setor industrial mundialmente importante. Em qualquer ramo
industrial, o Controle de Qualidade é um dos parametros mais importantes, ele que regula todos os ensaios necessarios para que um
medicamento possa ser consumido com qualidade. O presente trabalho teve como objetivo realizar o estudo da estabilidade das solugdes
volumeétricas utilizadas rotineiramente para Controle de Qualidade de Farmacos no Laboratdério Farmacéutico Elofar. O intuito foi determinar um
prazo de validade para as solugées que serdo utilizadas no laboratério. As solugdes selecionadas apresentaram a mesma concentragdo, que
foram: acido cloridrico 0,1mol/L, hidréxido de sédio 0,1mol/L, iodo 0,1mol/L e tiossulfato de sédio 0,1mol/L. A metodologia teve como base a
Farmacopeia Brasileira 52 Edigdo. Todas as solugdes volumétricas padronizadas seguiram este compéndio oficial, visto que as mesmas sdo
utilizadas com frequéncia dentro do setor de Controle de Qualidade do Laboratério, com a finalidade de garantir qualidade, seguranca e eficacia
nos seus produtos. Os resultados mostraram que as solugdes volumétricas de acido cloridrico 0,1mol/L, hidréxido de sédio 0,1mol/L e tiossulfato
de sédio 0,1mol/L podem ser utilizadas até 90 dias de estocagem; a solugéo volumétrica de lodo 0,1mol/L deve ser refatorada a cada 20 dias de
estocagem, a fim de diminuir o erro das analises em que esta solugdo é empregada. Concluiu-se que foi possivel determinar que as solugdes
volumeétricas utilizadas em um laboratério de Controle de Qualidade apresentam comportamentos diferentes, por isso requerem critérios de
prazo de validade ou prazo de refatoragdo diferenciados.
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