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RESUMO
Este estudo comparou a incidéncia de desvio ao longo de canais S-shaped (dupla curvatura) apds o preparo com dois instrumentos rotatérios
pathfinding de niquel-titanio (NiTi) e instrumentos manuais K. A partir de sessenta blocos de treinamento de canais em forma de S, que foram
preenchidos com tinta, imagens da pre-instrumentagdo foram obtidas através de um microscépio estereoscopico. A preparagdo foi realizada por
um endodontista utilizando instrumento manuais tipo K de ago inoxidavel, giratdrio instrumentos NiTi rotatérios PathFile ou rotatérios NiTi Scout
Race. Imagens pos-instrumentacdo foram feitas usando exatamente as mesmas condigdes que as imagens pré-instrumentagdo e as duas imagens
foram sobrepostas. As diferencgas ao longo da forma de S canal para os paredes mesial e distal foram medidas para avaliar a ocorréncia de desvio.
Andlise demonstrou que todos os instrumentos promoviam algum desvio em praticamente todos os niveis. Em geral, independentemente do
grupo, os desvios foram observados na parede mesial no canal terminal e em niveis 4, 5, 6 e 7 milimetros e na parede distal nos niveis 1,2 e 3
milimetros. Estes niveis correspondendo as paredes internas de cada curvatura. Ambos os instrumentos rotatérios de NiTi tiveram um
desempenho significativamente melhor do que os instrumentos manuais K em todos os niveis, exceto para as PathFiles no nivel de 0 mm. Scout
Race foram os instrumentos que mostraram resultados significativamente melhores do que PathFiles nos niveis 0, 2, 3, 5 e 6 milimetros. Os
achados sugerem que os instrumentos rotatdrios de niquel-titdnio sdo mais adequados para instrumentagdo inicial do que os instrumentos
manuais. Dos dois instrumentos pathfinding rotativos, a Scout Race apresentou um desempenho total significativamente melhor.
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